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CUANDO SEA NECESARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1. CAMBIO DE PAPEL A LA IMPRESORA

CONTROL NIVEL 2 PATOLOGICO

DIARIO 
1 LAVADO DE BANDEJA DE TIRAS REACTIVAS

ÁREA: UROANÁLISIS Y COPROANÁLISIS MES:_______________ AÑO:__________________

2 ELIMINAR DESECHOS SOLIDOS (TIRAS REACTIVAS)

SEMANAL SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

FECHA

REALIZÓ (SIGLAS)

1. LIMPIEZA EXTERIOR 

MENSUAL FECHA FECHA FECHA FECHA

F-FQUI-LAC-55/REV05

VERIFICÓ (SIGLAS)

1. CALIBRACIÓN FOTÓMETRO

PACAL

2. CAMBIO DE LOTE DE TIRAS REACTIVAS

CONTROL NIVEL 1 NORMAL

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
BITACORA DE MANTENIMIENTO Y USO DIARIO  

COBAS U411


